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1 . Praeznaozonle 



I 



i, . ■ 

Oeoyloskop dwukanalowy typ OS 350 jeat przyrz^dem pomio- 

► i V t ' ** I 

rowym slTJU^cym do mlerzenia i obserwacjl prBeblegdw elek- ; 
tryoznyolu * \ 

■ - ■ *< • i ■ * i j* « * ' * , * * , v ^ * « . «' L gi|’~ 9 vr * 8 

Osoyloekop OS 350 oharakteryzuje ai$ szerokim zakr®8®ra j 
wspdlozyrndkdw odohylania pionowego w obu kanaiaeh 

/od ImV/cm. . W ** i 

Dsi^ki rdinorodnqdiii rodzajdw pracy kanaldw toru 
odohylania pionowego oraz rodzajdw synchronizacji 1 wyawa- 
lania podatawy czasu, oscyloskop OS 350 mo&e by <5 atosowany 
w bard 80 wielu dziedzinaoh naukl i teohniki. 

Duie pole pomiarowe T prostota obalugi , , maly pobdr mocy, 
wyaoka niezawodnosd , maly oi^fcar, niewlelki.e wyraiapy, 
latwosd przenoazenia oraz estetyozny wygl^d to dodatkowe 
jego zalety* '* 

Oscyloskop OS 350 prsy 3 tosowany jest do zaallania 
z sieci naplQcia przendennego o nominalnych wartosciach: ' 
220V i oz^stot-i iwoscl 50 Hz oraz do praoy w warunkach 
przewidzianych dla przyrz^dow grupy 1 wg PN-71 /T-06500. 

Oscyloskop OS 350 posiada styk ochroimy oraz spelnia 
wymagania bezpieozeristwa obslugi przewldziane dla przyrzf^d6w 
klasy 1 wg PN-76 /T-06500 ark # 5* 






Dane techniczne 



DANE OGOLNE 



jJnl&a 



Santosowanie 
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Osc 



50 
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1 , 1 4 



Oaayloakop pomlarowy dwukana- 
lowy " 



IA 0SCYL0SK0J0WA 
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' ■ 



I Ion 6 vriqzek 
elekt ro nowyo h 

Rozmiar ekranu 



Jednos 



niowa 

Ekretn prostok^tny 

1 it > 5mo - 



pr-ekitne j 



« 



1 if. Timor Ijja 135 jf 'A iiM& 



t r-*V 






P 







N 






r * ■ - - , 



r 




I- 208-001 



F 1 1 t in a 



Btron gg 



t 







Rodzaj 



Podwiata 
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1 



Peine napi^cie 
prays pi e s za&c e 






“ X 



it#, 



4kV 



! 









i 
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F0WXCJ0NAU5E 



I 



ii 



ffsmacniacz. Toru Y 

■ * r %*• • 

DC 



T#- * 









AC 









Giro 



Tiuraikl toru Y 



















Bi^d zestrojenia tiumi- 




1 



Dzielsllci RC o podziale 1:2; f:5; 
1:10; 1:100 o rezystanc^i we^scio* 
we 1 1 M Q . 



-»< 



t 



Soiidy 



\ 



\ 




Przyrzqd mo£e wspdlpraeowac z 
sond$. biem^ RC 10:1 typ P-301 

if 

oraa s sond^ bieraa 1 :1 typ 1-80? 
oraz innymi sondami przesnacsonyml 
do wspolpracy z przyra^dem o rezys-j 



t anc ji we 3 so io we 3 1 M Q i po i emno sc i 



Vfzmacniacz Toru X 



• t k * 



f 



Wzinacuiacz pr^du staiego o iaped 
cji IMi?. 



t 







— 



— 




CZAS HACRZE*ANIA 30 min. 



/ 






ZASILAUTE 




- j‘ ■ 










* 



ov 









*■ I 









2nami 






*J ;w 77 Z „Dm M KM 









«■ 

ISSto 4 l*rvn §£ 



*-* ur* 




-r— — 




czfsToraiTOse stssaut omjiEsiHsriA 50kHz 



- 



s 



ODCHTLANIE 



/Kanal A 



P- 



1 ^* 



) 



Wapoiczynnik odchylania 




i 



c 









12 pDsyeji w sekwenc^I 1-2-5 
od 1 mV/cm do 5V/cm dla pozycji 
kali bTo wanyo h . 

k • 4 * <■ i « (ft I' ^ j ’■V. 

Flyime regulacja umoiliwia ci^gli 

regulacle waxto^ci vraodlczvnnika \ 



4 



nika odchylania 
5m1rfcm ♦ SV/om 
1m7/att« 2mV/om 




odchylania 



i 



wspdlcsyn- 





- 






i 



i* 



5 



Uchyh dodatkowy wspolczynnika* 
odchylania wywolany przez: 
czas wl^csenia przyrz^du 
do sieciMi) 










f 



■ 

zmiany napi^cia zasilajq.cego 
o +t0^ 



£ 




zmiany temp, o toe zenia 







maksyrnalne 



i 



napi^cie wejociowe 



4 % / po 1 



i po 15mln/ 






\ 




£ 0,255*/ C 



BB 



Iowa/ 



ofcwi 



I 






l 



Kiestahilnosc polozenia 
planiki : dryf t dltigookrasowy 



dryft 



S ze ro ko 3 6 pasma /- 3dB / 




/godz/ 



* 



w 

oi£vgu 15 rein,/ 




Bprzq&enie stalopr^dowe 



OH* ♦ 



15 MHs 






’l l, - 






I 



oprz^senie smiennopr^dowe 



10Hz 4 



MHz 




naraatania 






\ 






\ 



24 ns /presy anplitudzis 

impulsu 5 Ott/ 
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W * — ■"* V i WPMt * — . » 

‘ r ^(. TtrKvry ii jw 7? y. *w<* 

W •' p • . UFA ~ i 
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* f< 
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IF# • - 



«’ _ l 1 am#- 1 



H>V* '*■#• -Jr r, I 



ifll* ' < *IT(jl^!|«|*'<^gt 




1 



'♦ L 



* 



Frzerost impuleu proetok^tnego 
Zwis ustalony 



Sztimy 




ICCF-SfTt. 

I- 20 B-O 01 

** ,a 5 j Stron gg f 

1 1 1 1 1 1 |ff ••" 

* t , \ « V* 1 #1 

7 

4 1°?S /pray omplitudzie impulsm 

!-*■ ^ / 

• ' - ; ' V I 

A 



4 3£ /po 1 Min./ 

4 30o*iv 



. i 



+ -8cm 



Skladowa rdwnolegla 
Irapedanc 1 i we j 6ciowe j 

Oddziaiywan '.e wzajenrae mi^dzy 

ukiadami oscyloskopu : 

* ^ * - 

ii wspolczynnik odsprz^zenia 
kanalu A lub B od wej^cia X 

« i *- 

wapciczynndL 1 : odsprzQ&enia 
t kanalu A lub B od wejdcia 
eyndm^izsic ji ; V-'V 'll 

Wspclezynnik odsprz^&enia 
kanaidw A i B mi<*dzy sob^ 



IMG + 2$> ; 4 47pF 



} 



> 80 - i0 



\ 

\ 



I 



j 

>AOO' 40 ( fxztj stf^Yjale syriihromzacji ■fOVpp/ 



> 10 • 10 






Przesxmi^cie czasowe mi^dzy 

1 i , via v * f 

kanalami A i B 



v 



^ 5 03 



1 Rodzaje pracy wzmacniacza 

i ’*• i 1 Jf - rj 

} w torze Y : 

I OH A • 



I 



CH_ ri |f, 

AijT 




, 



CHOP 






* 



M 




ABB 



- " » 1 




o it anal A 



^T y lko kanal_B_ 



A 1 B przel^ozane prze- 
miennle z cz^stotliwodci^ 

czasu 







Kanai A i B praei^cBane prze- 
mienne z oz^atotliwosci^ okoio 
150 kHz 



W " f ’ 

1 * /il I 



•'[ulaVj.Ja U 3 IT Z „Dm" MCU 







algebraic zna aygnaldw 
alu A iB /+ ^ i 



A 



I 















1 













(- 208-004 

^*?^S3l*EEES£ 

l Si l on a g j etron 86 

idwracanle polaryzac^i /w kaidyra 
:an&le niezalezne/ 



y 



t 



ODCHtJ jANIE POZIOMOWE 



Wepolessynnik odehylania 
xl 





Uchyb podstawowy wspoiczyn* 
| nikow odehylania 

Uchyb do datkowy ws polo zyn- 
nikow odehylania wywolany 

prze z: 

■ 1 ™» • 

Czas wl^czenia przyrz^- 
du do sieci 







zraiana napi^cia zaaila- 
o o + 10# 




zmian^ temp, otoczenia 



. 



* 

f 

: 










MaksymaXne dopugzczalne napi§ 
cie wej^ciowe 

Niestabilnosc polo£enia plam- 
ki 

dxyj dlugookresowy 
j dryf krotkookreaowy 

pUSSfe^JBSS J= 2 S 2 L- 

Zwis ustalony 
















j Mtnimalny 

1 f; ; LmI ‘ Tfl ; 

t Skiadowa rownolegla 
impedaneji wejsciowej 

Wapdlc zynnik 

jre 16 



O, 5V/cm 

P. tl /cg. 



I 



4 3% 



/po f gddz*/ 



^ 5# /po 1 min i po 1 5 m in/ 

£0,15 /°0 



+ 100V /azczytowa wartbsc ohwiloi 



- r 



t 



1(111 



t /godz./ 

3. /w ci^gu 



1 5 min./ 



0 2,5 MHz 

4 5$ /po 1 min/ 



I 

,1 



5 cm 



1M# + 2# ; < 35pF 




3 



> 10 10 



'V- r 



I 



i 



^ 11 ■* — . ^ H 

v 24c ton^ j.ta 77 Z ,4>m M »WJ 



4 



4 









. L 



PS 








1 



* r < 










tfohyb podstawowy wBpdiczyn- 
nikow czasu 



od 0,1 ue/cm ao 0,5 s/cm 



od 20ns /om do 0,1 s/cm 



x 1 



X 5 




0 ,1 us /c m -f 



4 



10 ma/em + 0,5s/cm 



4 IO56 



I 



Piynnn regi&ac ja wsp63rozyn- 
nika czasu 



1 

Hi eltali browana , tTmo zliwia oi 
regulacje wartosci wspoiczynnika 



mi^dzy s^siednimi wartosciami 

’ ' 

kalibrowanymi, : 



Uchyby dodatkowe wspolezyn- 
nikow czasu wywoiane przez: 



czas wi^czenia 




przyrz^du do sieci 


* * ...» 

4 50 /po 1 god z«/ 

4 ^ ' i . ’’’ ” 4 | J 4 



zmian^ napi^cia 

zasi 1 a j qc ego* o +1 00 
1 od wartosci nomTnalne j 



4 5/ /po 1 min, i po 15niin,/ 



zmiane 



STABILI ZAC JA 0 BRA ZB 





I * 



4 0,1 as /°c 



Zapewnia poprawn£t stabilizacj$ 
obrazu dla przebiegow periodycs- 
nych, Podstawa czasu staj® si$ 
samobietna przy braku odpowied< 
effo sYfrnaiu sync 






t. 





I Zakrea cz§stotliwD& 
|/»ygnal; wewn u : 2cm 
Ucwn.: 0,2Vpp I 






etabill zac ji 



8t 

L& Jh« / 



i mtarzbi 
I MSP. C2Q5U 




■ 

H 



J 



20Hz ♦ 10MHz 



wewn. 









i 



A 



r « 






- \ hi 












■ 



ur 
















* * 



4-1 






uom 





j 



8lr " n 56] 

Zapewni a po prawns atabilizacjq obrazu 
przebiegdw perl o dye stiyeh i nleperiodycznye 
bra3cu sygnaiu wyzw&laj^eego podstawa 
czasu. nie 5eat generowana,. 



Zakres cz^stotliwodci 
/sygnat : we wn • : 2cm, 

a«wn. ; O^gTpp L 

Prog Btabilizaeji 

15.2 JSiL 




TV-F 









Prog stab il izacfli 



wewn . ; A 5m * gewp» : , t 4 r g0m7 

Zapewnia po prawns stabillzacjQ obi 
nego sygnalu telewizyjnego praez wyswal 
podstawy czasu Impulsami synchronizacyj 

pgi§_/jgg?MZa-^ 'i /, , m i 

?;ev7n.:4^cm, zewn. : ^0, 2Vpp 




TV-L 



Pr^g stabilizacji 



SLOPE +/- 






ST 




Zapevmia poprawn^ stabilozac^ obrazu 
zio&on ego* sygnaiu telewizyjnego przez 
wyzwalanle podstawy czasu Impulsami 
synchronisacji linii. 

w ewn. : 4 2cin, zewn. : ^ 0,2Vpp 



Przy stabilizacji obrazu AUTO i NOHM pod- 
stawa czaou Jest wyzwalana narastaj^cym 
tl +" lub opadaj£j,cym zboczem przebiegu 
wyswalaj^ceto Przy stabilizacji TV-P i 
V-L umoiliwia stabillzacj^ zioSonego syg- 
naiu telewizyjnego o dodatniej polaryzacji 
impulsdw synchronizuj^oych H +"lub ujenmej 



I! tl 



Przy stabilisac ji obrazu HORM,MmoAliwia 
piynn^. regulacjq poziomu wyzwania w zakres 
nie .‘imiejszym ni z : wewn.: 40mm, zewn. : 0,47. j 



HOLDOFF 



a We j sole zewnqtrznego 
sygnalu 3tabilizacjl 
obrazu 



Umoiliwia pl'ynnq. regilac j<j iainimalnej war- 
toscl odst^pu csasu mlqdzy kolejnyrai wyzwo 
len laml pods t awy czastu . 

Wspdlne z wejsciem toru odchylania 1 pozio 
mego. SprzQione zralenno-pr^dowo* 



i- w 




MODULAO JA JASXRA WOS C I 



Kiniraalne napi^cie 
jwywoiujace zauwa±aln% 
modulaojq jaskrawodci 
Vsinueoidalne/ 



L 

X " a ! ZJoloryjo 139 IT g .Dm" MM 






£5Vpp 



\ 



\ 













Polaryzaoja napi^eia 
rozjftdniaj^cego 



Maksymalne dopuszezalne 
napi^cie wejdciowe 



SprZ^zenie 

Gnlazdo wejsciowe 



Rezystancja we;)3ciowa 
/dla pr^du etaiego/ 




KALIBRATOR 



ITapi^cie 

Ksztait 



wzorcowe : 



■ ^ » 



®ala proQtokqtna 1kHz o 
zacji dodatnlej z lini^ 
na potencjaX e raasy. 



polary 








Wart o sc nomlnalna 
Uchyb roboczy 



0 , 5Vpp 



Pr^d wsorcowy 
Esstalt 




+1 5°-» + 30°C 
+5°C ♦ + 40°C 






>«9 






t>; , 






Eala proatok^tna .1 kHz 



Wartoed nosiinalna 



Uebyb roboczy 







5mApp 



i± 2 % ta = + 1 5 °C -t + 30 °C 
£+. 3 $ ta=+ 5 °C * + 40 °C 



d 



PARAftETRY * RtD^NE 



I 

t 

f 



TTchyb proetopadlosci przy 
odohyleniach osiowych 






4 + 2 



Romaic a fazy d 

onowym i pozioraym pray' 

tci odniealenla 




regulao je 






1 



jfct * 






:Li» -11- . - 



il. 

■ 






Piyrma regulao Ja oetroaci « 
jasnodcl .asygmatyzmu, poddwietle-^ 
nle skali. P4ynne obraoanie 
obrazu . 





Mas a 



.ymi&ry 



i 










c 







K 

<0 

tr> 



i 



i 



! 1 
i i 



i 

t- 

i 

i 

•- 

i 



jezt.iecLei'stwo ^bsiugi 



Wytwarzany poziom 



r 

i 

i 

L 

t 

l 



Klasa I /ze stykiem ochronnym/ 
wg PU-76/T-O65O0 ark. 5 

4MBV! 'IPBP » 



1 | zaki6cetf radioelektryoz- , 



t nych. 



i 



N /norraalny/ wg TN-71 /E-06208 



f 



Bobdr moey 



i 

! <45VA 

i 
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Temperatura otoczeni.i 
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Wilgotnosc wzglfjdna 



f L 5 3% 



Cisnienie atniosf eryczne 1 SSOmbar — 1060mbar 

i __ _______ 

MV -Ha OT «■ cp— J- 

ZNAMIGNOWE WAAOHKI Jr RACY 



'i o r e rat ura otocz enl a 



Wilsrotnosc wzgl^dua 



Cienienie atmosferyczne 



+5°C •#■ +40° C 



20* t BQ* 



80kN/m Z + 1 06kN/m 



Pr^dkodd powietrza 



Om/s -f 0,5m/s 



Zawartosc piasku i pylu 1 
w powietrzu. * 



Zawartodc ooli w powietrzi* 

Zawartoac gazdw w powie- 1 
trzu • 



pornijalnie mala 



Zawartocc wody w powietrzu 
Polosenie - ( 

- -f- - - 

f | 

Wentylacja ( 



dowolne 



swobodna 






.7 i brae je 



- r 



Z.-klaca^ce pola elektry- 
cznc i magnetyesne 



porai jalnie male 



i 



i i 

t Czas nagrsewania wstcipnegc* 



30min. 



v 





*. •* ■ V* m 



ik 
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3.1. 




e oa 




■4 



Przed wlq-czenioui osoyloolcopu uiytkownik powlnien sprawdzid 



jade 



przemlennym 



I I I II It I J" ' . +? isF? 3 1 * , ?t 

toSci nominalnej 220V i ez^Btotlluroscl 50Hz. Przyrzqd b<;dzi 9 

. 1 t v 1 h Wi,z : K v ’ vur » T- J "v * 

pracowal poprawnie przy zmianadh napl^oia aieci o +10^ od 

wartosci nominalne;) oraz zastoaowanlu w bezpieczniku 
wkladki topikowej WTA TIT 250mA/250V 



3.° 



# 



Eunice ,1e zewnQtrznfrch eleraentow regulaoy.lnych 




W 






POWER OH 



INTENSITY 



Przelqoznik umoSliwiajctoy wlqozenie 
napi^cia zarjilaj^cego. Dolne polo send e 
dzwigni odpowiada wyl^czeniu napi^cia, 
gerne - wlq.czeniUo 



Qptyozny wskaznile wl^czenla napi^cia 

zasila j^oego.* 

Pokrqtlo sluic^ce do regulaoji j as no 3c i 
obrazu na ekranie t ampy osoyloskopowBj 




t 



I"; h20e-Q01 
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FOCUS ' Pokr^tlo sluz^ce! do regulacji ostrosci obrazu 

1 na ekranie lampyj osoyloekopowej* 

AS TIG • 1 Pokr^tlo korygu&ce ostrosc obrazu na ekranie 

1 lampy oscyloskapjowe J* Pokr(?tia FOCUS i ASTIG nale&y 
< ustawic rownoczgsnie w polozeniu odpowiadaj^cym 
i optymalnej ostrosci obrazu. 

TRACE i Pokrqtlo slu&qee do obracania calego obrazu na 

ROTATION i ekranie lampy oscyloskopbtve j . 

SCALE ILLUMi Pokrqtlo sluiace do regulacji po&swietlenia skali 

' , umieszczonej na ekranie lampy o sc ylosko powers 

p * ___ r I, . 

^ | ^ f 

mV/cra - V/cif Przel^czniki i wspolosiowe z nimi pokr^tla sluz3.ce 

do regulacji wspolczynnikdw odchylania pionowego 
1 w kanalach A i B /CUA i CHB/. przel^cznik umoiliwia 
1 wybor jednej z 12 kalibrowanych wartosci wspclczyn- 
* nikcw odchylania. Pokrqtlo VAR umozliwia ci^glq, 
i regulacje wartosci wspolczynnika mi^dzy s^siednimi 
, wartosciami k al i d ro wartymi 0 Skrajne polozenie tego 
pokretla przy obrocie w ltierunku zgodnym z opisem 
1 CAL odpowiada kalibracji przel^cznika. 

M ^ ■> JL w mm *** ^ i ™ ■“ 

n _ v i Dwa przelqcaniki ^rzyciskowe umozliwiaj^ce odwracanie 

i polaryzacjl obrazow sygnalow przylosonych do wejscia 

J ‘ i , kazdego z kanaldw odchylania pionowego. Pozycja wy- 

cisni^ta przel^cznika - N 0 RT>1 odpowiada polaryzacji^ 

1 norraalnej t. zc*,dodatnie napi^cie przyloione do wejsci 
1 torn powoduje odchylenie plamlci na ekranie do gdry. 
i Po zyc j a v/cisniota przelacznika IITV odpowiada pola- 
i ryzacji odwrdconej. • . 

AC - GNU - DC Dwa przel^czniki umoSliv;iaj^ce T,vybdr rodzaju 

t sprz^zenia wejscia wewn^trznego kazdego s kanalow 
t toru odchylania pionowego z gniazdera we jsciowym na 
plycie czolov/ej. 

AC 1 Gniazdo wejdciowe pol^czone z wejsciem wevm^trznym 

i kanalu prz^z kondensator. 

GND V/ejscie wewnqtrzne kanalu odlqcsone od gniazda 

wejsciov/ego i uziemiohe. _ 

DC * 1 Gniazdo wejsciov/e polqczone galwauAoziaile H | wj 

i v/ewn^trznym kanalu. ^ » 

position! « Pokr^tla sluz^ce do przesuwania na ekranie iv kierunku 

, piono’wyra obrazow przebiegdw przylozonych do j 
( kaSdego z kanalow toru odchylania pionowego* 
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Przel-^cznik prsyciekowy fumo iliwinj^oy wybor 
jednego z pi^ciu rodzajdw pracy toru odohylanla 

pionowego. * 

i Ha ekranie o 3 cyloskopu' v/idoczny jest tylko obraz 
»\ prrfebiegu przylosonego da wejscia kanalu A toru oa- 

, ’ chylania pionowego. _ 

a ekranie oscylosleopu widoczne s^ obrazy przebiegow; 
rzyloionych do obu wejsd kanaldw toru odchylania 
lonowego d si ski przGlqczaniu kanaluw A i 3 z ezq- 
Stotliwo 3 cii% powtarsania podstawy czasu. 

?Ta ekranie oscyloskopu widoczne obrazy pi'zebiegc 
przyloSonych do obu wejsd kanalow toru odchylania 
pionowego dzi^ki przelrjozaniu kanalow A i B z czqsto 

tllwbscia. okoio 150kHz. jjj 

__ « j-j- mm mm ia mm mm mm 

ADD n Ha ekranie oscyloskopu widoczny ^est obraz sumy al- 

gebraicznej przebiegow przylo^onych do obu wejsc 
1 kanalow toru odchylania pionowego. V? zalefcnosci od 
' 1 oolo&enia przelq-cznikcw NCRI4-INY w obu kaiiaiach 

1 mog^ bye realizowane nast^pujfjce kombinac' 
i A+B, A-B, -A+B, -A-B* 



CHOP 



" 



CH3 



ITa ekranie oacyloskopu widoczny jest tylkb obraz 
* przebiegu przylozonego do we j sola kanalu h toru ) 

1 odchylania pionowego. 



i 

i 

i 

i 



--V 

■■Sft "■P** 1 H 

TRIG S0UHG1 i rrzel^cznik przyeis^owy umo zliwia j .^oy wybor zrodl.^ 

i sygiialu wy^valaj^-cego pocLstaw^ czasu Iud reallzaC'jt 

i Ml 

* Sygnal wyzwalajc^cy pobierany jest z kanalu A toru 






j odchylaniw L,ozicmego sygnalem zewn^trznym. 



CHA 



1 odchylania pionowego, v 



CHB 



EXT 



» 



Sygnal wyzwalaj^cy pobierany jest z kanalu B toru 
odchylania pionowego. 

Sygnal vvyzwalaj^ey nalezy przylozyd do griiazda 
wejbciowego na piycie caolowe j oznacsonego X OH 



i TRIG l H PUT. 



, - 



X 



na 






TRIG MODE 



i 

t 



i 

i 



t AUTO 
« 

i 

l • 




hO Rid 



I 

I 

I 

C 

I 

R. 

I 

I 

» 



Odchylanie po sione realizowane jest sygnal era 
zewn^trznym przyIo±onyra do gniazda wajeoiowego 
plycie czolowe j oznaezanego X OR Tmu r^ruz. 

k i V , 

Przeld csn ^^ przyeiskowy uraozli’viajticy wyber 
sposobu v.yzwalania podstav/y czasu. 

Wyzwalania automatyezne. Zapewnia. poprawn^ 
bilizaeje obrazu przebiegow periodycznych. Podstawa 
czasu staje siQ samobie^na pray bral:u odpowieamego 
s^gnalu wyzwala jqcego. ■ 

wyzwalanie noruialne. Zapewnia o 

obrazu przebiegow periodycznych 1. ^eP 63 ' 10 ^^?: 

Przy braku sygnalu wyawalaj^cego poastawa czasu nie 

jest generowana. ^ ( ^ ^ 



I * 




apewnia poprawnq stabilizacje obrazu 
zioSonego sygnalu telewizy jnego przez 
wyzwalanie podstawy ozasu impulsami 
synchro nl zaoy jnymi pola /ramkl/ wydzle 
lanyrai wevmqtrz oscyloskopu. 



Hi n 



•f_ n 



X MAGNIFIER 



Zapewnia poprawnq stabilizacje obrazu 
ziosonego sygnalu telewizy jnego nrzez 
wyzwalanie podstawy czasu impulsami 
sychroni zacy jnymi linii v/ydzielanyrai 
wewnqtrz oscyloskopu. ' 

Przelqoznik przyciekowy, ktdry umoilIwia~ 
wybrr polaryzac ji przebiegu wyzwalajqcego 
podstawy czasu. /Tolaryzac ja okreclana 

jest na wejsciach oscyloskopuA 

AUTO, ITOBM i TV-L, TV-F 



Podstawa czasu 
wyzwalana narastajq- 
cym zboczen prze- 
biegu wyzwalajqcego 



i 

i 

i 



Podstawa czasu wyswa- 
lana opadajqcym 
zboczem przebiegu 
wyzwala jqcego , 



i 

i 

1 

i 

i 



Impulsy synchroni- 
zujqce w zlozonym 
sygnale telev/izyj- 
nym majq polaryza- 
cj§ dodatniq. 

Impulsy synchroni- 
sujqce w zlozonym 
sygnale telewizy j- 
nym majq polaryza- 
cj§ ujeranq. 




Przeiqcznik przyciskowy powodujqcy skokov/a 
smian§ czulodci toru odchylania poziomego. 



XI 




VTspolczynnik odchylania poziomego wynosi : . 
0 f 5V/cm a ws p 61 czynnilci czasu przyjrauj^ 
wartosci sgodne z ui/isem na piycie czolot/ej 



X5 



Wspdlcfcyiuiik odchylania poziomego v/ynosi 
0 f 1V/cra a wspolczynniki czasu przyjmuja 
wart o sc i pi^ciokrotnie mniejsze nl£ to 
wynikaloby z opisu wokl przelqcznika 
wspolczynnikcw czasu. 



7 



s/cm - ms/cm 
- us /era 






i_ 



Przelqcznik i wspolosiowe s nira pokr^tlc 
siuzqce do regulacji wsp-'lcsynnika ozasu 
podstawy czasu. Przelqcznik umo&liwia 
wybor jedne j z ^i-kalibrawanycli wartosci 
wspolczynnikcw czasu. Pokr^tio VAR umo- 
iliwla ciqglq regulaoje; wartosci wspcl- 

czynnika mi^dzy sqsiednimi wartosciami 

kalibrowanyrai . Skrajne polo&enie tego 
poki-qtla przy obrocie w kiewunku zgodnyra 
z opisem CAP odpowiada kalibraeji prze- 

Iqoznika. 













I • . ' T T r *' ... . , . . 

■ *1 - 

f • ‘ v i ••: ^.TjS-rr;, : i ~h2oe-ooi 

$!EMte-l6 J Sir- ^6 

! . J Pokr-tlo siuzt*ce do feftulacji £o£i<*su 

wyawalania ponczae atab.ilizac.1i: KOnj-l. 

» » TV-P, TY-L. . * 

> HOLDOPf ' PokrQtlo aluirpse do regulacji miniflkaine j 

i » wartoaci odst^pu czaou mi^dzy kolsjnymi 

i i wyzwoleniarai podotawy c^u. iukr^tlc to 

, , umoSIiwia przeprowubzeriie lcorekty etaui- 

. • ■ , I lizacji obrazu na ekranie. 

i POSITIO.- * T •* 1 ,Vapf losiowe pokr^tla sluiaco do przosuv/ania 

1 F‘N£ i obrazu na ekranie lanpy oscylo3kot;owe j 

( i w kierunku posiomyra. Pokrqtlo FINE raa 

, , mniejezy zakres reculacji i pozwella na 

precyzy^ne ustawienie obrazu. 

I_ . ^ __ ,! .1 
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f 












i I 



/ 






004 



Siruwi t7 | Sir, dfe 



3.4* 



Ha plyeia ozilowej oaoyloakopu znafldnjti el<$ ^rzy gnlaada 
wejdolowe ty^u BNO. S% toi 



CHA INPUT 



CUB INPUT 

* 

I OR TRIO INPUT 



- ghlazdo wsjdciowe kanain A tom 
odchylania pionowogo, 

- gnlazdo wejdelowe kanalp B toru 
odehylcmia plonowago, 

- we p 61 n« gnlazdo wejdclo*o toru odohy- 
lanla pozlomego 1 synohironlzaejl pod- 

stawy ezaou 



Na plycia tylnoj oscyloakopu znajdn^o ai$ gnlazdo wajdoiowa 
typu BNC dla aygnalu raodulaojl ^ankrawodel obrazu oznaoaone 

^ t ' i r 

% Axis. ; . / 

* , v , < I 1 \ % 4 1 f t 

* - - * . * ' I’ ■ / 

rato ra 

| 4 

Na plycla czdlowoj oaoyloakopu znajduij slq apaojalny zaoiak 
wyjdolowy kalibratora oznaezony f\ , 5V oraz przewdd w poataelj 

f 

bz tywnoj rsuukl oznaczono;} XI r ^mA t przaz kt6r$ plynle pr^d 
wzoreowy. TClerunek strzalkl zfllSazule kierunok przaplyw* pr^du 

4 * f *■ I p> ^ ^ " I 

3.5. Kallbraoja wapdlczyrmlkdw odchylanla plonowego 

* a * jPggfi , • * i f € ‘ I r a * t , 'if - i - ?. ; t i- . t. j ? 

Bo kallbrao.11 wspdlezynnikdw odchylanla plonowego sltiftq. 
dwa pokr*?%3:a GAIN /pod drubokr^t/ oddzlej.ne dla lcaftdfcgo I H 

kanalu, doatqpn* na plycie czolowoj oaoyloalcopu. 

Ich rozmieazezania lluatru^e rye. 1. 



•H 
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* M 



I ■ 






1 
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A 



J i 






■ 



» f 



% 



/ 



/ 



/, 



i 



H 






y 



w 



t 



B 






/ 



— * 



a 



- i 



< . 
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I 
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rye 















U T 














i 



jgF * W po£oa«nitt kalibrowanyra. 

f-S-JS* ** mr *” ne 8« *“»«** PMjaoiTd pr B .bi.g „ 

i 3f#£UlTitee odpowiedaiitt pokretiam ubtawid odohylanl* 
©kranio na warto^d nomlnaln^. 




wsoreawy 
• na 




v lf - — ■»■■»***» CTg ^ atgQ 

Do kali brae Jl wapdlczynaikdw odohylania poeiomog* alu 4 y 

****** /pod drubokret/ d.at ?pn . * prawego boku prsyrz^n 
b8z za «inoromia obudowy. Jsgo polo4onla llnatrnjo ry». 2 . 



ff coin przoprowadeonia kail brae jl naleiy prselqeanlk 

X MAGNIFIER ub tawi d, w potoAoniu xl . 

Do wejdeia X OR TRIG INPUT przyioSyd przobteg~\rzoroowy 

i regulate pokr$tl«m kalibruj^eym ustaaid odohylania na 
ekranie na wartodd nominal^ . 



Osoylookop 03-550 moie praoowad w dowolnym poleAeniu. 

Jogo konatrukc ja mechaniczna umo&liwia przyjmowanie podeeae 
praey trzeoh zasadnlczych pozycji pokasaayeh na rye. 5, 




Qb 




o 



o 




rys. 2. 




■ 




Hya. 3 % 

TJetawienio w ft^danym poloftoniu r^czki oraz arotac;J$ tog# 



1 ffci 

* . 












*: 4 . 






r 



StTona 19 



poloftenia nfclefty praoprowadsld w nast^puj^cy ap#sc5b: 



^eiaa^d gaiki r^caki w eposdb pokazany na rys. 4 p^iredufoo 
zbliftoni® ioh do oscyloakopu, Spowodtije to odarotowanle 
peioften:' a r^e zki . ITaot^pnlo utrzymuj^c nacisk ugtawid r^ezk$ 
w ft^danym p#9:oftenlu. Zwelald naoisk i ebraoaj^e r^ozk% w nlo- 
wielkirn zakrosie zpawodewad rozsuni$ole al$ galek raczki d* 
poaycji odpowiadaj^eej aretacji. 
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Aby plytfcl mtru 1 P«a*iam 8 ekPaml laap y 

sk.p.wej n«l«4y delanqd rank* w.ktft lanpy « 

wej w •p.srfb pskasany na rys. 5 . a 4 d. wysuni ? ela i 
s edp.iri.edni eh saezeDdn w h>y«i« 






f 


A 


« 






J 









Rys. 5 

P* wyj$eiu ramkl wy^d plytld. flltru i akall. 



U S A G A: 



Piy t ©k filtru i skall nie wolno 
ani plynami wykenanymi na basis 
mycie w letniej wodEie z mydiem. 



przemywad 

alkohclu. 



alkrholem 
Zaleca si o' 



# J r ^ j ’ in ' i a t 

9* ZAs.lmowanle abudawy z ftscylaskatiu 
Aby zd^d abudaw$ z przyrz^du aalcfty 

w 

pekazana na rys. 6 . macu^ee ndiki 2 



wykrqcld oatery wkr?ty 
tylu przyrz^du. 
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Rys. 6 
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Stroao 21 L 5tr. 86 



3 



ro ofl3?clu ndz^k zeun*vc do tylu obudowQ % prafrz^au 
Podczas zauwania obudowy rde wolno trzymac ] 
kr^tla na plyci©' czolowej. 



» I 




Zasada dsffala 



■■ jir 




' ■* 



r\ 



Zasad§ dsialania oscyloskopu OS 350 Iluatruje ^ ^ ^ 

ora B Bohematy ideowe' preedatawlone wp.g. KaiJJmu'lbloka^przBd. 



?) ( 

II 




— 



k we.lsclowy 



blokowym 

naswle i numarze kolejiiym 

t^puj^ee funkcje; * f— { ifc j! i t 

j£ a ■ | V » < •; * ; ? 7’ 

■ • ‘ -■ t 









l 



T 



napi^oia we^sciowego dla wapdlozynnikdw 
odohylania pionowego 20raV/om ♦ 57/om 

SteiruSe wsiaocnienleji] 



w 



6 ) 



i ( fiy dla xeaj.Lzao3i wspolczymii 



odohylania 1, 2, 5 mV/om * 

ik^c in Uan^Tu , . 

l^iPrsedwzmacnlacz I * yg<ud*m 



:<5w 



PM 0*0C/ 

- Keallzuje du2^ impedanoj^ wejSoiow^ kanalu 

piynn§ regulars wepolczynnlkdw Odchylania 



Bmlenla wzmocnlenle do reallzacji wspolozynnlkow odchylani 
1 9 2 , Su)V/oia, 







* 
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Unteiliwia kali brae 3$ wznaocnienia. kanalu 

- Wytwarza sygnal synohronizao jl wewn§tr«nej 

- Umozliwia przesuw plonowy obrasa 

^awiera elementy elektronioznego przel*|cznika kanaldw 

- UmoSliwia odwrae\ani© polaryzacji sygnalu 





J 



Wzmac 



acz 



dbl<r 



i 






* 



t 



7 



piytkami odohyl atvt a 




lcanal 






rujo preside znikami elektrenieznymi kanaldw cnajduj^cyml 

si ? » (<) i (j) 



'^ > ffama oniaez a ynchronl 



nr 






R«alizuje Iti&q lrapedanoj^ we jdclowq j 

“^smacala sygnaly aynchronl zac j± zewn$trsm©3 1 wewa^trane*J 

_ _ I- 
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VRM 
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X'J( 

. - . ; ’ 
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ImpulaatMof 

- Zavienia eygnal synchronlzu^oy n 
do wyzwalanl a podstawy czasu 



1 

ft 






- Tytwarza impulay znonnalizowane przy braku sygnalu synchro 
nizuj^oego /synchronizac ja AUTO/ 

- Una All via regulac;J$ poziomu vyzwalania /synchronizac j a 

NORM, Tif-L i TV'-P/. 

(l2j Generator 




1 



J 



Genfpuje podstawy czasu 

Umo£liwia plynnq regulac^ wspdlczynnikow czasu 

Umoillwia regulacj? ozaau martwego ml?dzy kolejnymi wyzwo 
leniami podstawy ozasu. 

Steruje ukladem wygaszania 16 
Przei^cznik R^,, C ^ , Cpj 

- Umo£liwia zraian§ skokow^ wspolcsynnikow 

- Uraozliwia skokow^ zraian§ czasu martwego 
na sygnal wyzwalaj^cy podstawy czasu/. 

14, Przedwztnacnlaoz X 

- Urao&liwia kalibracj^ czulosci toru X 

- Realizu’Je zmian§ wsp'iozynnikow odchyla; 
i ekepansj^ podstawy czasu xl , x5 

- Realizuje przesuw poziomy. 



ozasu 

/czasu ni ewra^li wo s oi 



poziomego 



1 5 v. r zinacnlacz wy.jsciowy X 

- Steruje pjfcytkarai odchylanla poziomego lampy oscyloskopov/e j 



1 6 



UUfad 






Generator slekania 






wyt varza napi«;*cie siekaj^ce, steruj^ce uklad 
wygaszania przy pracy siekanej toru .Y (Of Of/. 

- Uklad wygaszania wygasza obraz na ekranie lampy na czas 
powrotu podstawy czasu i na czas przel^ozania kanalow 

v torze Y. 

- Oostarcza sygnalu prsel^czaj^cego ukladov/i sterowania prse- 
i%c&ibika kanalow (9* 



,«r V. 



\ U) ^aiAaoz +12V. -12V 

- Dostarcsa atabllisawanych napiqc sasi .aj^cych +12V 1 -12V 
Realizu je ograniczenie pr^du zwarcia zasilacay. 

18) 



V 



2asilacz +1 20V 



1 



. Po stare za ata bl 1 1 zo wane naplq c ie zaslla t jace ^l20V_e. 








5 



■2oe 



no«ixj. BU J" o^raniczeiue pr^du zwarcia 3 o grand c 
wydzielanej w tranzyatorze Stabili 3u ^ eymi 




-Dostare** napi^cia znienne do zaodlaozy 17 f / 1Q 2f) 

3 Dob taros* napl^cia iaraenia a. lampy oseyloalcopowe:] ’ ~ 

- TJrae£l*wla sniane wa^tnjSM . 






"aailacz 



" o.uuixizowane napi^eie -935V do zaailar ' lar, 

osoyloekopowoj. 

- ffytwarza napi^cie przyspiesza^ee + 3 kV do zasilaiiiat la 
* oscyloskopowe j 

- tJmomwia regulaeje : ostrofiol, aatygmatysmu i jaanoSel 
obra 2 u. 









Onoillwia seraetrznst modulaej? jaskrawodol otirasu. 
UmoAlitfia obracanie obrazu. 




prsypadku etwlordzenla uszkodzenia osoyloskopu nalezy 
/ ? oparclu © opis zasady dziaXania zawarty w p.4 oraz w oparclu 
c seheraaty ideowe i zawarte w nich informacje dodatkowe/ 
uatalic preyczyn? uszkodzenia oraz usimqd fa i wynlklo s tego 

ekutki, K 






Pa naprawie przyrz^d naleiy poddad kontroll 1 ja£eli okaie si 3 
to konieczne przeprowadzie atftsjenie oscyloskopu,, 

W A G A! Pc zdjqciu oslony oscylosko|ju stajq. aiq dost^pne 






ma^'uj^ce ei^ pod napi^ciem 0 wartbsoi niebazploczne j 
a. Naleiy zatera zachowac szczegdlu^ ostroinodd w czani^ 
przed napraw^ zapeznac si§ z rozmieszczeniem poszeze- 
uk 2 :addw jak rdwnisfi zvrrrcid szczegdlnst wvag$ na re sale- 
punktow zna^d'ujacyeh sie pod luipiedien niazbezpi^ozByin 



t ro ,1 e ji j o 



Podcsas stre;Jenia o 



aei^W 




0 wart o del 

220v » -^ OY ■ + strojenie mual ©bejinowac wszysfckie wymio 

n ^° nc w tym punkeie ozynno 
*4-® 3 node czynnosci pov/inna byd zgodna z podanym 



U^JIUIUOUI pow 1 x 4 am UJC UgWIAJW » 

otuieszazeale wown^trznyoh element dw regulacyj 
P^lft3^»yoh pok^zuj^ fys.rya. 7, 8 i 9- 



ni£©j op/^e|i. 
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r4f3 [ 



Rys, 7 . 



□ TP 404 



a TP4Q3 



RV 
406 



416 

a 



427 

□ 

Alt 

D 



TP 

402 
□ Ojp 

40 f- 






f 





Ry 5 . 5 * 

■ 

■ li# 4 ’# 

/|i F 




41 



ZttifOrj/Jd 733 7 jr 



* P 



Dm** tfOflt# 



-•% M-Via 



*JF 
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Strojsnls esoyioajcopu OS-350 naleiy pr 8 «prowa4zl<: e zaohowanlwa 
ostroinoSci Jak » p,5, " . 

f 

6 . 1 . tTatawienift naploc gaallaiapych + 127, -igy;, 4-pry 

Bolsiczyd woltomierz do odpowiednich punktow /korieowek 
lutov7nlczych na plytkach > rukowanyclv i rojrulu.lac ndpewtedniw 
‘ f otanc jane-tram ustawic: A^dane wanrtt^ei napi$c. Kumery konodwek. 
poteno jometrdw oraz warto&oi napi$6 podaj© tablica 2. 

\ 

Tablica 2 



Napi$cie t Toleranc ja 



Kortedwka j Koriedwka * Potencjometr 

pod napi^ciem U raaay • regulacyjny 



+ 12 V 



( z. 



+ 25mV 



t 



416 



RV 402 



- 12 V 



i I 



+ 25mV 



+ 120V i +50QmV 



427 



438 



i „ 



_ L 



416 



I 416 
- u - - - 






RY 403 



RV 401 












6.2. Ontawdanto n.plcd 

6.2.1. Pokrqtlo INTEIfsm obrooKS do 0M „ " 

do ruohu wakazdwek sagar*. P * 

6.2.2. Potanojoraetry RV 406 obriSm* * 

do ruohu wokaisdirek sogara. * OPOrU 

6.2.3. 



/‘■?08 - Q\ 



i~* ( rutin 



Sn 






runlQ^ pr2 



-935V + 2V 




6.2,4. 



6.2.5* 



RV "° 4 ustawi<! » Punkcla TP 404 na . 
w BC l9d« m ■ogy. Hapiijoio mlarayd miSL* 9 ***' 
stanejl wemijtraneJ nle mnl(tj . **•**« 0 

.1 -u to MOhm 

rokr^tlo INTENSITY obr6 01 d d, o Poru w k . ' ■ 
s ruchera wakaz^wek zegara* 6 ^nku zgodny*] 

5*S f *« -«*■« >»«* mw. 

TP 403 i TP 404 r6w*y 
AT w a g ar runkty TP 403 i tp 

potenojalo - 935V n*gl^em maay/. 




punk t ami 




■najduj^ 3iq 




6.2.7. 



nfco- 



6„2.6. Pokr^ttera INTENSITY «mnlaja zy< 5 J.nnodd obr.au „ a akrania 

do optymalne «r«ue 

* "f <oU t0ru Y P^yloAyd napl^oie sinueoidalne 0 0 
wolol lOOkHa a do wejdcia toru X 0 oz^atotliwodoi 
Anjplitudy dobra 6 tak, by rozdwietlone pole mialo ^ymiaiy 
1 0Omm w klerunku poziotnyra 1 90mm w klerunku pionowym, 
Reguluj^o RV 409 doprowadmid znieksstsdoenla geometryczne 
obrazu /booekowate lub poduazkowate/ do minimum. Obwlednla 
obrazu wlnna mledoid siq mi^dsy dworaa wapdloelowymi proeto 
■ci|xiim.l o wyraiarach: 100x30mm 1 96x78mm /rye# 10/. 
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6.3. Ua tairl 




* 






+0,5007. 



pnitk fcy pQQj,^f0m v 

'**+&** wyj^Uwy* kmlihmf # *5 

tora ^Piqola at*£ 



piialcty TP 401 1 ** 402 




6.4. Re^ul a c 

6*4.1. natanlenie przel^csnllcdw: 

TRIG SOURCE; - 

. ■ X MAGNIFIER. 

6.4.2. Do wej^cla XOR TRIO INHJT doprowadald „„ , . 

o dowolnaj e^sto-tliwosei k pr.ed-i.3- “ a " 1 * ,m8 

* ■“*•<« <**««*«, "* •/ ,a «“ 

matrem RV209 uatawid dlu» 0 ^ 3V p * t,B0j# ' 

rftn* ,<£. ^ »** 

; .4.5, irkelkMBlk X MAGNIHKR smlenld na peloi.nia , 5 

,4.^Do oa^cia X OR TRIO INHTT d.pr^adaid Mpl , el . ^ 

■ w P- 6 "»-2- • wartodci ni^deyjBeyjtcwei iv + o 5i 
Ragulujqc RV208 uatakid d*«g.« U*U p*klMo j rin% 10GM 

fiegul gcja auto mat 1 _ . 

■ — ““ J — * Hfi * " fl-rv osaau. 



-Xi 



Ugtawienie prsel^cznikow: 




TRIG MODE: 
’TRIG SOURCE; 



AUTO 

EXT 






/ ' >, 4 V f * 

^.5.2 . Do punktu -pomiaroweg* TD201 do^acsyd send? RC oagylatfapn 

pomiax®wego , Reguluj&e RV206 doprowadeie do rdwnoeol 

p6lokres6w w praebiegu jrali* praatok^taaj Tridooanych na 
e k rani a oacjloakopu pom^arovrao. 

C c ' ' * 

Rg^ulac.ja czulescl 
Us tawi exile prselqcznikjt 



TRIG MODE: 

trig source: 




EXT 




Rftgulnj^c RV2Q1 uat w p, TP202 napl^cie +0,45? +0,0^7 

c __ i . 



6r7 - ^fltawianl » 



iplltulp ivT-i 
prfleI^CL:nik 

f 

1 AUTO' 



EXT,' * 



TRIG MODS I 

TRIG SOURCE: 

x MAGNIFIER: x If 

a /oa"ma/ora-ua/cm: laa 



fJtl 



i * 



/ 









6 ,7«2* p * Kr ‘ tl:an,i rI SITION Ju8Uwi6 lim« - d 

it irodkn ekranu, " P®a*tavry 



oaaau 



' ^ 



6*7* ^ 



6* 7* 4 



Pokr<?tlem POSITION**, uetawid 11b14 . 

oeoau„A na lawym akraju akUl /x y B . n a / 1 P0<5st * wy 
Reguluj^c R7205 ustawid dluir*^ 

, 4A , & ilri U DOdatnw* 

r^wnq. lOora /rys. 

Pokrqtlam POSITK 

, imc « / m . ,i,-' ““ x ' ; ro,nt; "" -**,« 

6.7.6. Hegulu^o RV205 vvydluSyd llnl, p 0 a st awy 0 , aim AB » 

/rys. lid/ * 1 
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Ryf 



it 



^.urao j a wa t>o £ c zynm kmw p 

Ratawienle prael^osssiikdwi 

TRIG MODE : WORM 

TRIG SOURCE: CH A 

X MAORI PIER: x 1 



{ 












8.2 



rokrqtio 1*3**. J r,guia eJ .. y 

w pol'o&eniu kallbrowanym. ' • ® TIml ’ c 




>3.3 



!.4. 



,io we j sola kanaiu a do prowad z id nari , , 

o taklej war to del, by iaplitud n „v snaoznikdw czasu 

, J v Uda o^azu wynoslla ? • 



-»i»w*«wu.iBi elementami a 

s podziaikq, na ekranie ./rya. -j g/ 
Podczas regulaeji bi ? dy wyat«pu 3 a 0e 
centymetrze skall motna pomln^d 



+ - 



3 cm. 



* v 



w 



Pierwszym i ostatnlm 




Rys. 12. 

Tabllca 3 podaje wartosci okresu T znaeznikow czaaiu i jj e £° 
toleranc A 1, ustawienie przel^cznika s/ cm-ms/cm-ua /cm 

oraz element regulacyjny. 



Tablica 3 



* i 
- - 

G» Smo 1 

- — L 

50ug 1 



I 

t 



t I . 

C\ T t s/cm-ma/cm-us/ cm 



- - - 4 

+0,5# ' 

_ ^ _ *1 

ft 

+0,55* 1 

r _ - i 

5ua 1 + 0 , 5 * ' 



0, 5m9/cra 
50 us/cm 
5 us/cra 



* H 
I 
I 
I 
I 

~ 3 

i 

i 

f 

_ -J 



Element 

regulacyjny 

'RV 203 

C 254 
C 232 



“ I 

_ * 
I 

I 

i 



l 

t 

i 




1 









208 - 00 



6.9 



6 * s ' 5 ' kaub!**. __ 

ka 5/Cta-ma /om-ji a /om?* na P°ao B taiy oh j* 
a kanairA. t | g . 3 * ZyoJaoh 

SyrnetryeaoJ^ kanaiu B toru v ZT 
sposob Jaic kknalu A . Baz MiJ, P ? 8e P*owadaa -i„ , 

regulaoyjnyoh aim kanala^^ 1*><W e««2 g £i^3 
. Uetawl am e przeiqeznlkdw; ° h ala kan^u l] 

TRIG MODE: AUTO 

^rss^TA 5 ?/- 

ACMJND-DC : .' ' GND ' 

Y/em-inV/crn: 10mV/em 



6.9*1 



ow 



6.9c2. 

§ 

6.9* 3* 



Wo** ago 



Potenc jometry RV 21 /RV 121 / Vhr o* , 

ustawic w poiozenlu drodkowym. ^ /Rv123/ # Rv25/Rv 125 / 
6.9.4. DO pUnktu 37/137/ 4 , 

d ° T 87 konia^praewodu f, ^ 8W0 ' 3tt - . 

«V2, /Rvt 21/ .iiwj ora =%U“i,siss^:;.^ar«' 

6»9.5. Zmlenlajqo attenuatorem ceuiodd z , Mi . 

zaobaerwowad efekt przemleszczenia^ie 5 “ V/cm 

Regular Rv 25 /Rv125/ zllkwidowd Ion efekt. Czasu 

6#9 ' 6 * SS r9 gulaoJi W zmo 0 nleM a p ra y U8ta _ 

Srilnii Slsiai^IzIsur ° W ef8kt przemie8!i0 «» itt 

RsguluJ^c 1T23 /RV 12 3 / zlikwidowac ten efekt, 

? punktcvv 6.9.4*; 6.9.5.; 6.9.6. powtdrzyd as do 
uzysKania jak najmme jszego przemiessczenia si$ linii 

poastawy czasu przy zmianach. pozycji attenuatora i zmianach 
poiozenia pokr^tla plynnej regulacji wzinocnienla. 

Komne naao.la t3:umi.kdw wsd^clowyoh kana^ow A 1 B toru Y. 

^•10*1 *Ustav?idnie przei^c 2 nikow: : 

TRIG MODE: AUTO 

TRIG SOURCE: CH A /OH B/ 

3 /cm-ms /cra-us /cm : 0,2ms /cm 
VERT MODE: CH A /OH B/ . 

AC-QND-DC; DC 
NORM-INV : NORM 



6 . 9 . 7 . 



n ■ ■ ■ puiuu 

,10 *2. Do we^cia kanalu A /B/ doprowadzid napi<?cie ^fOstaoi 
fall prostolc^tnej 0 cz^ptotliwodci 1kHz i --- — *1. 
daj^cej wysokose obrazu rown^ olcoio &cm. wa P 
Pozycjach przei^cznika 7 /cm mV /cm kompensowac 
roffuluinn pi! nndciiiysiii w tablicy 4 • 



dsi elnikl 



Tablica 4 



I 




Irzebieg skornpennowany pokazano na ryg. 13. lini^ ci^in. 
Lini^ praerywans* pokazano przeblegi odpowladaj^ce zlemu 
ekompensowanlu dzlelnlkow. 



I 



r 





• Tti** do Van.Ju A 

Napiijcls 3«k w p. 6.1 0.t* P * fr . fc z j 0 iony e r«wno- 

/B/ popraea standaryzator *3* ^ tryaera 0 P°^ a ~ 

logle pol^oeonych: rezyatora « ^ $0 pF. 

Anodci Ca strojonaj * Ba3cx 7 Si * 



6 - 10 . 3 . 



j 




5 



,10.4. 



Ka possc.egdlnyoh po zycJaoh . _ 

korapensowad dzielnlia t-agulpL, «,? ** /o “ 

vr tatlicy 5-. . ^ Iwwntam podanyoi 

# 

*■ 

Tablloa *>. 

1 V/ cm - mV /cm 



1 

1 



1 OmV/cm 
20mV/cm 



1 

• 5 OmV/cm 

*0,1 V/cm 
1 1 V/cm 



6.10,5. Povrtorzyd czynnodci vrg pp: 




, 6 . 10 . 3 , 6 . 10,4 



6.11. Kallbrac la czplodcl kaaalow A 1 B torn Y . 

6.11.1. Ustawienie przel^cznikdw: " . ~ 

Jak w p. 6.10.1. 

6.11.2. Pokr^tla plynnoj regulacji wspdlcsynnikdw 

pionowego ustawic w poloieniu kallbrowsuiym 






6.11 .4 



Potencjometr RV62 GAIN /vr kanala A/ ustavri.6 w drodkoTTyrr- 
poioieniu. 

fj 

Bo wejscia kanalu A /B/ do pro wad zl 6 napi^cie w postaei 
fall prostok^tnej o cz^stetliwondi IlcHs i 4mplitud3ie 
wg tabllcy 6. Na poszezegdlnyob pozyejaoh kallbrowad 
czulosd oaoyloskopu ustawlaj^o w^eokosc ®b*asu rdwn% 

5,0 cm reg^luj^p odpovriodniiaj. potenc Joraotr*iai . lfallbraoig 

rozpoozad od kanalu A. \ 



Tab lie a 6 



• Prsel^cznik Napi^cie 

t V/cm-raV/cmi vte;Jdeiowe 

•i 1 0mV/cm * 50mVpp+0,5* 

• 2 mV /cm 1 1 OmVpp+o , 5/’ 



~Z - - - ■+ 



I 





HV 162 - OAii N w kanale B 










Korekc oharakterystykl .p r29pro „ ad!!a 8i _ 



proetok^tnego o czasie naraetania 4 3ns, czasie trwania ! 

^ 50ns i amplitudzie dajqcej 5 cm odehylenia. Przy pokrqtle j 
plynnej regulacji wgpolozyanikow ©dchylania w poioieniu 1 
kalibrowanyra, na pozycji 10mV/cm reguluj^^2f^ci23/ i 

doprowadzic ksztalt odpowiedzi na ekranie do zgodnego 
z v^ymagani ami /czas naras t ani a 4 24 nsj przerosty impulsu 
mniejsze od 10 $/ przy jak najmnie jszych przerostach, 

Nalegsy d^zyc do uzyakania jednakowej odpowiedzi w otm 

kanalach, • " 

Nastqpnie na pozycji 2mV/cm doprowadzlc ksztalt odpowiedzi 

do zgodnego z wymaganiami i podobnego do ksztaltu odpowiedzi 
na poz, 10mV/cm. 

W tym celu nalezy dobrac kondensator C24 /Cl 24/ . 



w zakreaie goi*ne^ cz$sci ' paama przenoozenia dla roinyoh 

wartosci wspclcayimika odohylanla. w tym oelu dc/we^ci 
oscyloskopu naleiy przyio iyi aapi^cla w poatacl impulaa 



a dla roinyoh 
elu do we;J6cia 




p 4 ffvfras nlemant6w 
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MM-0.25W 


- 


51 - 


5% 


R2 


M35T-0, 25 W 
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1M ' - 


Si 


R3 


. AT-F-0,25W 
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938k - 


0.5=4 


R4 


H3MG-O f 25ff 
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IQ, Ik - 


0,5^ 


R5 


AT- P-0, 2 T)?? 
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898k - 


0,555 


R 6 


8MG-0,25W 
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111k - 


0,5^ 


R7 ’ 


AT-F-0,25ff 
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796k - 


0,5# 


R8 


AT-F-0, 25»7 
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249k - 


0,5>5 


R9 


AT-F~0 ( 25W 
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499k - 


9 -f 

0,555 


RIO 


AT r F-0,25W 
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1M - 


0,555 


R11 WW 


W*- 0 f 2 5W - 




51 


55« 



R12 

R13 

R14 

R15 

R16 

R17 

R18 

R19 

R20 



R21 


M5tf-O f 25V7 t ,2k 
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si ■ 


R22, 


BffiT-0 f t5ff - 1,2k 
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■ si 


R23 


AT-O f 25W - 1M 
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■ -0,555 


R24 


M£T-0,25W - 300k 
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si 


R25 


rjar-o, 25 w - too 


. - 


si 


R26 


M£*-O t 25V 20k 
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sf 


R27 - 


MST-0.25W - 100 
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si 


R28 


M£T-0,25W - 100 
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Si 
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R29 


RMO-0 , 2 5W - 3,01k 
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it 


R30 


RMG-0.25W - 3,01k 
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it 


R31 


M3&T-0 , 2 - 100 
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5# 


R32 

' | 


MJT-0,29W - 100 
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5# 


'R?3 

1 I 


RMG-0,23*.,- 1,21k 




0,5 t 


\ R34 


RiittO-0,25^ * 1 , 24k * 
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0,5 1 


V R35 


RMG-0,25W r , 221 - 




it 
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RMG-0,25W - 4,53k 
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it 


R37 ( 
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RMG-O t 25W H 976 
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| 


R38 {. 

1 
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& K?9 
$ R40 
R41 

R42 

R45 

R44 
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R46 

R47 

R48 



RMG-0,25’,V 

RMG-C} f 25W 

RMG-O, 25* 
RMG-O, 25W 

RMG-O ,25* 

* 

MG- 0 , 2 5 w 
RMG-O, 2 5W 
RMG— 0(2 5W 
RMG— 0,25W 
RMG-O , 2 5W 
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549' 
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1* 
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1* 
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1* 

195 



R49 


RHG-0.25W - 16,2k 


- H 


R50 


8185—0,25^ - 2,00k 


- \% 


R51 


RMG-O , 2 5W - 2 , 00k 




R5? 


RMG-O , 2 5ff - 150 


- 156 


R53 


RMG-O, 25* - 150 


- 1* 


R54 


SMB-0, 25W - 3,01k 


- 1$ 


R55 


M2.T-0.25W - 10 


- 5# 


R56 


MSiT-0,25* - 10 


- 5$ 


R57 


M2/fVO,25W - 10 


- 5# 


R58 


MET-0,25* - 10 


- % 


R59 

R60 

R61 


M£T-0,25W - 100 


- 5* 


R62 


MT.T-0,25* - 100 


- 5>1 


R63 


RMG-O, 2 5W - $09 


- M 


R64 

(/V 


RMG-O ,2 5* - 909 


- 1# 


0 R65 


MM-0,25* - W&LoD 


- 5$ 


0 R66 


MiT-0,25W - t$OJU)0 


- 5# 


‘ R67 


RMG-O, 25* - 5,49k 


- 195 


R68 


RMG-O, 2 5W - 5,49* 


: - a> 


R69 

ip » 


RMG-O, 25* - 200 


- 1* 


ti? R70 

i£r\ _ 


MLT-0,25W - 4-0 O=2£0 


' - 5# 


(9/ R71 


M7 jT- 0, 2 5W - %£Q3S)0 


- 5,1 


' R72 


RMG-O, 25* - 562 


- 1* 


R73 


RMG-O, 2 5W - 662 


- 


R74 


RMS— 0,2 5W - 2,87k 


- 1^ 


R75 


RMG-O, 25* ^ 2,87k 


- 1# 


R76 


RMG-O, 25W - 51,1 


- 1# 


R77 


RMG-O, 26* - 51,1 


- '\+ 


R78 

R79 


RMG— cr,29w - z,O0k 


- 
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